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ФГУП « В С Е Р О С С И Й С К И Й  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й  ИНСТ ИТУТ  

О П Т И К О - Ф И З И Ч Е С К И Х  И З МЕ Р Е Н И Й »
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

о поверке
№ 8037/18-М

Действительно до 
« 14 » ноября 2020 г.

Средство измерений Приборы для измерения артериального давления
наименование, тип, модификации,

и частоты пульса модель PRO-39 ГРСИ № 66709-17
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) 381800001-381802400 
поверено в соответствии с описанием типа

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с Р 1323565.2.001-2018 «ГСОЕИ. Измерители 
артериального давления неинвазивные. Методика поверки»__________

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: ГРЭ единицы давления 3-го разряда 3.1.ZZA.0008.2015
наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

ГРЭ единицы частоты 2-го разряда 3.1.ZZA.0073.2015
или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 21,0 °С, 
относительная влажность 62 %; атмосферное давление 100,6 кПа____________

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим 
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к 
применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений. \ p r i

1S000243202Знак поверки

С.Н. НегодаГлавный метрол<
Инициалы, фамилия

Н.Ю. ГрязскихПоверитель

Дата поверки 
« 15 » ноября 2018 г,

Инициалы, фамилияюдпись

по№хуш0 0 7 2 6 5

mailto:vniiofi@vniiofi.ru

